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1. AMAC
Deney sonuglarina gére 6nceden belirlenmis bir gereklilige uygunlugu belirtirken, uygunluk degerlendirmesinde 6lgim
belirsizliginin nasil hesaba katilacagini agiklayan kurallari belirlemektir. Uygunluk bildiriminin nasil yapilacagi, yasal

otoriteler veya diizenleyici kuruluslar ve zorunlu mevzuatlarda tanimlanmis ise bu talimatta belirtilen kurallar uygulanmaz.

2. KAPSAM

Bu talimat, BTU-MERLAB biinyesinde yapilan deneylerde miisteri talebi ile uygulanacak karar kuralini kapsaniaktadir.

3. REFERANS DOKUMANLAR
o TSENISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yetkinligi iCin Genel Gereklilikler

e |SO/IEC Guide 98-4- Uncertainty of measurement- Part 4. Role of measurement uncertainty in conformity

assessment
e Eurachem /Citac Guide Use of uncertainty information in compliance,assessment
e Eurolab Technical Report No.01/2017-Decision rules applied to\conformity assessment
e |LACGS Karar Kurall Rehberi

e Tarim ve Orman Bakanli§i Karar Kurali Rehberi

4. TANIMLAR ve KISALTMALAR

Spesifikasyon: Mevzuat, standart, sartname.gibi'deney sonuglarinin uygunlugunun degerlendirildigi dokiimanlardir.

5. SORUMLULUK
1. Bu talimatin hazirlanmagsindan, kontrol edilip onaylatiimasindan ve gerektiginde glincellenmesinden

Kalite Yoneticisi sorumludur.
2. Talimatin onaylanmas! ve yiiriirliige konulmasindan, BTU-MERLAB Miidiirii sorumludur.
3. Talimatm uygulanmasina yonelik sorumluluklar talimat igerisinde belirtilmistir.

4, BFY*MERLAB biinyesinde test/analiz yapan tiim personel bu talimati uygulamakla yiikimliidir.

6. YONTEM
6.1. Genel Bilgi
Deney sonuglari spesifikasyonlara veya yonetmeliklere karsi uygunlugun degerlendirilmesinde kullanildiginda, dlgim

sonuglarinin belirsizliginin de dikkate alinmasi gerekmektedir. Sekil |.de yer alan 1 ve 4 numarali durumlarda, belirsizlik
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araliginin da hesaba katildigi 6lcim sonuglari, belirgin bir sekilde limit dederin Ustinde veya altinda kalmaktadir.
Dolayisiyla bu iki durumda uygunlugun degerlendirilmesi ok nettir. Ancak 2 ve 3 numarali durumlarda, uygunlugun
degerlendirilmesi cok net degildir, ¢lnku belirsizlik araligi limit degeriyle kesismektedir. Uygunluk bildiriminin nasil
yapilacadi, yasal otoriteler veya dizenleyici kuruluglar ve zorunlu mevzuatlarda tanimlanmamig ise uygunluk veya
uygunsuzluk durumlarinin belirlenmesi igin karar kurali olusturulmustur.

P

Ust Limit J

<

Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4
Belirsiziik arahgi hesaba  Deney sonucu limit Deney sonucu limit Belirsizik arahgi hesaba
katildiginda élcim degerinin Gzerinde:  degerinin altinda: Belirsizlik katildiginda élcim
sonuglan limit degerinin  Belirsizlik aralig: limit arabg limit degerle sonuglar limit degerinin
azeri i degerle kesi di i altindadir.

Sekil 1. Ust Limit ile.Uyguhluk Degerlendirmesi

6.2 Karar Kurali Segimi

Sekil I'de yer alan 2. ve 3. durumlardaki sonugtarin fimit degerlere uygun olup olmadigina karar vermek icin, yanlis karar
verme risklerini hesaba alan bir karar kuraling' ihtiyag vardir. Uygunluk degerlendirme kriterlerini belirtilen sartname,
yonetmelik, standart vb. dokiimaniarda ‘nasil karar verilecedi tanimlanmamis ise Basit Kabul Kurali (Paylasilan Risk
Kurali) uygulanir. Bu kural dinya Gapinda en fazla kullanilan kuraldir (ISO 98-4, Decision rule on Simple acceptance).
Bu kural genellikle paylagilan risk olarak adlandirilir, ¢linkii son kullanici bazi riskler alir; S6yle ki, tizerinde anlagmaya
varilan bir 6lcim yontemiylertest edildikten sonra drlin/numune yasal mevzuata veya spesifikasyona uygun olmayabilir.
Bu durumda, lzerinderanlagsmaya varilan élgtim ydnteminin belirsizliginin kabul edilebilir oldugu ydniinde sti kapali bir
varsayimhbulunmaktadir. llgili mevzuat karar kuralini agikga tanimlandi ise tanimlanan kuralin kullaniimasi zorunludur

(ILAC\Karar Kurallari ve Uygunluk Beyanlarina iliskin Rehber).
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Degerlendirmeye iligkin drnek uygulamalar (Tarim-Orman Bakanligi Karar Kurali Talimat):
1.
. ‘ LOD/ O.B. GK. . Analiz D.
Analiz Sonug LOQ @) (%) Cihaz Metodu Limiti D. Mevzuati D.
Teknik
Asitlik/Toplam 6,02 Sartnamenin
Asit mi100g |~ 0.06 - TS 5000 <6 3224 ub
maddesi

Subat 2018TEK.H.:06-227C sayilh Teknik Sartnamenin Madde 3,2,2,4 maddesine gére Asitlik
parametresi UYGUN DEGILDIR.

Olgiim belirsizligi degeri “Basit Kabul Kuralina” gére degerlendirilmis ve sonuglar giiven diizeyi
ve dl¢tim belirsizligi degerlendirilmeden simir degere gére uygunluk beyani yapilmistir.

. LOD/ O.B. GK. ) Analiz D.
Analiz Sonue¢ LOO ) (%) Cihaz Metodu Limiti D. Mevzuati D.
. Teknik
AsitlilToplam ) 348 0,06 ; TS 5000 <6 Sartnamenin U
! e 3.2.2.4 maddesi

Subat 2018TEK.H.:06-227C sayili Teknik Sartnamenin Madde 3,2,2,4 maddesine gore Asitlik
parametresi UYGUNDUR.

Olgiim belirsizligi degeri “Basit Kabul Kuralina” gére degerlendirilmis ve sonuglar giiven diizeyi ve
Olciim belirsizligi degerlendirilmeden sinir degere gore uygunluk beyani yapilmustir.

7. DOKUMANTASYON
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